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Набор инструментов для эндоскопической хирургии НИЭХ «ЭНДОМЕДИУМ», 
далее Изделие, предназначены для выполнения манипуляций с биологическими 
тканями при проведении эндохирургических вмешательств.

Самостоятельная модификация и изменение конструкции изделия 
запрещена из соображений безопасности.

Предприятие-изготовитель

ООО «Эндомедиум+»
Адрес для корреспонденции: 420085, Россия, г.Казань, а/я 2
Тел.: +7 (843) 207 02 10  
E-mail: endo@endo.ru 
www.endomedium.ru 

Маркировка

Маркировка наносится на индивидуальную упаковку и содержит следующие 
данные:

• каталожный номер (артикул изделия)
• наименование изделия
• наименование предприятия изготовителя
• логотип производителя
• номер регистрационного удостоверения МЗ РФ
• знак РСТ
• дата производства
• отметка ОТК
• голографический знак производителя

ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ / МАРКИРОВКА
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Указания по безопасности

Несоблюдение данной инструкций может привести к травмированию 
пациента и/или врача, а так же к повреждению изделия.

Внимательно прочтите руководство и всегда соблюдайте приведенные в 
них требования.

До и после каждого применения изделия в сочетании с используемыми 
принадлежностями необходимо проверить их состояние, работоспособность 
и комплектность, а также проверить на предмет отсутствия шероховатых 
поверхностей, острых углов, кромок с заусенцами, выступающих деталей.

Поврежденные или пораженные коррозией изделия должны быть изъяты 
из употребления.

Разобранные медицинские изделия подлежат сборке. После сборки 
инструментов необходимо выполнить проверку функционирования.

Неправильно собранные изделия могут привести к травмированию 
пациента и/или врача.

Чрезмерная нагрузка может привести к поломке, изгибанию и неполадкам 
в работе медицинского изделия и, в результате, к травмированию пациента и/
или врача.

Не подвергайте изделие повышенным нагрузкам. Не разгибайте согнутые 
инструменты в исходное положение.

Избегайте ударов изделием.

Пользователи медицинских инструментов должны иметь навыки их 
применения и соответствующую медицинскую квалификацию.

Cуществует мнение, 
что нержавеющая сталь является прочной и стойкой.

На самом деле и она подвержена многообразным видам механических, 
термических или химических разрушений.

Тем не менее, если Вы знаете о самих материалах, их свойствах, а также 
о том, как с ними обращаться, то несомненно сможете обеспечить надежную 
работу своих инструментов в течение многих лет.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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Обработка

При использовании ненадлежащим образом обработанных медицинских 
изделий существует опасность инфицирования пациента, пользователя и 
третьего лица, а также опасность сбоя функционирования медицинского изделия. 
Следуйте указаниям руководства и другой сопроводительной документации к 
изделиям.

 Данное изделие поставляется нестерильным.

Перед первым и каждым последующим использованием, а также после 
него выполняйте обработку медицинских изделий с применением разрешенных 
методик.

Проверьте медицинские изделия на наличие видимых загрязнений. 
Наличие видимых загрязнений указывает на невыполнение или неправильное 
выполнение обработки.

Дезинфекция, предстерилизационная очистка и 
стерилизация

 Дезинфекцию и стерилизацию Изделия проводить 
 согласно СанПин 2.1.3678-20.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ стерилизация горячим воздухом в сухожаровом 
шкафу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ дезинфекция, предстерилизационная очистка 
и стерилизация растворами содержащими перекись водорода, 
муравьиную кислоту (CH2O2)

Не рекомендуется химическая дезинфекция альдегид-
содержащими средствами, возможна сильная фиксация 
белковых соединений к металлическим частям Изделия.

ОБРАБОТКА / ДЕЗИНФЕКЦИЯ, 
ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИСТЕРИЛИЗАЦИЯ
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 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЧИСТКА

Грубые загрязнения, вызывающие коррозию растворы, кровь, остатки 
тканей и лекарственные средства необходимо удалять с изделия сразу после 
его применения.

Изделие и его отдельные компоненты в разобранном виде следует 
полностью погрузить в чистящий раствор. Путем целенаправленного заполнения 
полостей необходимо убедиться, что даже труднодоступные поверхности 
покрыты раствором (без образования пузырьков воздуха). Для эффективной 
очистки шарнирные инструменты (ножницы, зажимы, щипцы) следует раскрыть, 
чтобы сократить до минимума перекрытие поверхностей.

Для предварительной очистки рекомендуется использовать 
энзимсодержащие средства. При применении средств очистки необходимо 
обязательно учитывать указания изготовителя, особенно по концентрации и 
температуре.

По истечении необходимого времени воздействия выполняется 
механическая очистка при помощи щетки или губки до полного исчезновения 
видимых загрязнений.

Для нейтрализации необходимо завершающее промывание теплой 
водопроводной водой.

После этапа очистки инструмент рекомендуется высушить.

Рекомендованные средства для предварительной очистки: 
«Эндезим»   (ОАО НПО «Новодез», Россия)

ЗАПРЕЩАЕТСЯ обработка Изделий в изотонических растворах 
(например, физиологические солевые растворы), что при 
длительном контакте приведет к питтинговой коррозии и 
коррозионному растрескиванию.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА И 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
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 ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфекцию выполняют сразу после использования. Дезинфекцию 
рекомендуется выполнять паровым методом в режиме 110°С, 20 мин. 
Дезинфекция химическим методом выполняется машинным или ручным 
способом по инструкции к применяемому средству.

Изделие и его отдельные компоненты в разобранном виде следует 
полностью погрузить в раствор. Внутренние каналы должны быть заполнены 
раствором (без образования пузырьков воздуха). Обязательное промывание 
внутренних каналов дезинфицирующим раствором с помощью шприца. 
Шарнирные инструменты следует укладывать в раствор раскрытыми, чтобы 
свести к минимуму перекрытие поверхностей. Обработка инструментов, 
имеющих узкие отверстия типа трубок и канюль, а также инструментов с 
полостями требует повышенного внимания. Необходимо следить за тем, чтобы 
их внутренние поверхности были полностью покрыты дезинфицирующим 
раствором.

По истечении времени воздействия медицинские изделия необходимо 
несколько раз промыть деминерализованной или микробиологически чистой, 
стерильной, водой с целью удаления всех остатков раствора.

После этапа дезинфекции изделие должно быть высушено.

Рекомендованные средства для химической дезинфекции: 
«Экодез»   (ОАО НПО «Новодез», Россия); 
«Лизоформин 3000»  («Лизоформ Др. Ханс Роземанн ГмбХ», Германия); 
«Ника-амицид»  (ООО НПФ «Геникс», Россия); 
«ГЕКСАНИОС Г+Р»  («Лаборатория АНИОС», Франция);
«Энзимодез»  (ООО «Полисепт», Россия).

 ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА

Предстерилизационная очистка выполняется машинным или ручным 
способом по инструкции к применяемому средству. Предстерилизационная 
очистка может быть совмещена с дезинфекцией, если такая возможность 
указана в инструкции к применяемому средству.

Рекомендованные средства для предстерилизационной очистки: 
«Экодез»   (ОАО НПО «Новодез», Россия); 
«Эндезим»   (ОАО НПО «Новодез», Россия); 
«Ника-амицид»  (ООО НПФ «Геникс», Россия); 
«ГЕКСАНИОС Г+Р»  («Лаборатория АНИОС», Франция);
«Энзимосепт»  (ООО «Полисепт», Россия).

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА И
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
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 СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизацию рекомендуется выполнять паровым методом 
(автоклавированием) в следующих режимах: 

 
Стерилизация химическим методом выполняется по инструкции к 

применяемому средству. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: применение препаратов содержащие перекись 
водорода, муравьиную кислоту и другие сильные окислители. 
Запрещается стерилизация озоном.

Изделие и его отдельные компоненты в разобранном виде следует 
полностью погрузить в раствор путем целенаправленного заполнения полостей 
необходимо убедиться, что даже труднодоступные поверхности покрыты 
раствором (без образования пузырьков воздуха).

По истечении времени воздействия медицинские изделия необходимо 
несколько раз промыть деминерализованной, микробиологически чистой, 
стерильной, водой с целью удаления всех остатков раствора.

В завершение полностью высушите все поверхности, шарниры, отверстия, 
каналы и полости.

Рекомендованные средства для химической стерилизации: 
«Экодез»   (ОАО НПО «Новодез», Россия); 
«Ника-амицид»  (ООО НПФ «Геникс», Россия); 
«Лизоформин 3000»  («Лизоформ Др. Ханс Роземанн ГмбХ», Германия).

ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ПРЕДСТЕРИЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА И 
СТЕРИЛИЗАЦИЯ
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Техническое обслуживание

При соблюдении правил хранения и эксплуатации технического 
обслуживания не требуется.

Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке по условиям хранения 2 по 
ГОСТ 15150.

Утилизация

Утилизация Изделия пришедшего в негодность проводят в соответствии с 
требованиями СанПин 2.1.7.2790 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к обращению с медицинскими отходами».

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ / ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ / 
УТИЛИЗАЦИЯ
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Отправка изделий в сервисный центр

Контакты сервисного центра:
Адрес:  420085, г. Казань, улица Беломорская, дом 79а 
Тел:  +7 (843) 207-04-63
E-mail: service@endomedium.ru 

ВНИМАНИЕ! Изделие принимается в сервис только в после 
обеззараживания.

Вместе с Изделием должен содержаться документ об 
обеззараживании с указанием:

• метод обеззараживания,
• дата обработки,
• фамилия лица, проводившего обработку,
• данные учереждения.

ВНИМАНИЕ! Изделия не имеющие сопроводительного 
документа подвергаются утилизации.

ОТПРАВКА ИЗДЕЛИЙ В СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



420085, Россия, г.Казань, а/я 2

+7 (843) 207-02-10
www.endomedium.ru

РУКОВОДСТВО ПО   ЭКСПЛУАТАЦИИ

11

ДЛЯ ЗАМЕТОК



ООО «Эндомедиум+»
420085, Россия, г.Казань, а/я 2
Тел.: +7 (843) 207 02 10
E-mail: endo@endo.ru 
www.endomedium.ru


