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ФЕЛЕРА.\ЬНАЯ QWvKBA ПО Н.А.АЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЯАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗЛРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 16 декабря 2024 года №  РЗН  2024/24231

На медицинское изделие
Артроскоп EndoGlancc® по ТУ 26.60.12.021-47086606-2024

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "Эндомедиум+^' (ООО
"Эндомедпум+"), Россия,
420044, Республика Татарстан, г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 36, офис 401

Производитель
Общество с ограниченной ответственностью "Эпдомеднум+" (ООО  
"Эндомедпум+"), Россия,
420044, Республика Татарстан, г. Казань, нр-кт Ямашева, д. 36, офис 401
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Место производства медицинского изделия
ООО "Эпдомсдиум+", Россия, 420085, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 
Беломорская, д. 79а

Номер регз1страцнонного досье № РД-65622/96162 от 02.12.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2 а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экозюмнческой 
деятельности 26.60.12.126

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 2 листах

•V
.'* :гЛ у :-.
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Руководитель Федеральной службы 
ПО надзору в сфере здравоохранения х

Ч'■ ' 4 . , . J  ' '

X >'~< 'й:: у
■ Л

- / -  у-х.< 1л W
У V у

А .в. Самойлова 

0 0 8 0 9 4 4

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



I

: ^ / )  ■

А

/ /

■л>

f e i i

'п. . IJ ‘i

A'.i‘
J ■'; 

I i  ;j
II

= T =  V

ФЕАЕР.\,\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от  16 декабря 2024 года №  РЗН  2024/24231

Л ист 1

На медицинское изделие
А ртроскоп EndoGIance® по ТУ 26.60.12.021-47086606-2024, в вариантах исполнения:
1. Артроскоп EndoGlance® диаметр 4 мм, длина 175 мм, угол в составе:
1.1. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 4 мм, длина 175 мм, угол 0° - 1 шт,
1.2. Паспорт - 1 шт.
1.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
2. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 4 мм, длина 175 мм, угол 12"̂ , в составе:
2.1. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 4 мм, длина 175 мм, угол 1 2 °-1 ш т .
2.2. Паспорт - 1 шт.
2.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
3. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 4 мм, длина 175 мм, угол 30°, в составе:
3.1. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 4 мм, длина 175 мм, угол 30° -1 шт.
3.2. Паспорт - 1 шт.
3.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
4. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 4 мм, длина 175 мм, угол 45°, в составе:
4.1. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 4 мм, длина 175 мм, угол 45° - 1 шт.
4.2. Паспорт - 1 шт.
4.3. Руководство по эксплу^атации - 1 шт.
5. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 4 мм, длина 175 мм, угол 70°, в составе:
5.1. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 4 мм, длина 175 мм, угол 70° - 1 шт.
5.2. Паспорт - 1 шт.
5.3. Руководство по эксп.луатации - 1 шт.
6. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 2.7 мм, длина 175 мм, угол 0°, в составе:
6.1. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 2.7 мм, длина 175 мм, угол 0° - 1 шт.
6.2. Паспорт - 1 шт.
6.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
7. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 2.7 мм, длина 175 мм, угол 12°, в составе:
7.1. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 2.7 мм, длина 175 мм, угол 12° - _1 шт.
7.2. Паспорт - 1 шт.
7.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт. _
8. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 2.7 мм, длина 175 мм, угол 30°, в составе:
8.1. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 2.7 мм, длина 175 мм, угол 30° - 1 шт.
8.2. Паспорт - 1 шт.
8.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
9. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 2.7 мм, длина 175 мм, угол 70°, в составе:
9.1. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 2.7 мм, длина 175 мм, угол 70° - 1 шт.
9.2. Паспорт - 1 шт.
9.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
10. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 2.7 мм, дди^^ТШ^Йх^^^тол 0°, в составе:
10.1. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 2.7 м^ГдайнаП‘10 м^ййтол 6° - 1 шт.
10.2. Паспорт - 1 шт.
Руководитель Федера*1 ьной службы 
по надзору в сфере здравоохранения А.В. С ам ойлова
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ФЕАЕР.А.\ЬНАЯ САУЛхБА П О  НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕН1-1Я
(РОСЗДРАВН.АДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ 
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 16 декабря 2024 года №  РЗН  2024/24231

Лист 2

10.3. Руководство по экспл\'атации - 1 шт.
11. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 2.7 мм, длина 110 мм, угол 30°, в составе:
11.1. Артроскоп EndoGlance®, диаметр 2.7 мм, длина 110 мм, угол 30° - 1 шт.
11.2. Паспорт - 1 шт.
11.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
12. Артроскоп EndoGIance®, диаметр 2.7 мм, длина 110 мм, угол 70°, в составе:
12.1. Артроскоп EndoGIance®, диаметр 2.7 мм, длина 110 мм, угол 70° -1 шт.
12.2. Паспорт - 1 шт.
12.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
13. Артроскоп EndoGIance®, диаметр 4 мм, длина 110 мм, угол 0°, в составе:
13.1. Артроскоп EndoGIance®, диаметр 4 мм, длина 110 мм, угол 0° -1 шт.
13.2. Паспорт - 1 шт.
13.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
14. Артроскоп EndoGIance®, диаметр 4 мм, длина ПО мм, угол 30°, в составе:
14.1. Артроскоп EndoGIance®, диаметр 4 мм, длина 110 мм, угол 30° - 1 шт.
14.2. П а с п о р т -1 шт.
14.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
15. Артроскоп EndoGIance®, диаметр 4 мм, длина 110 мм, угол 70°, в составе:
15.1. Артроскоп EndoGIance®, диаметр 4 мм, длина 110 мм, угол 70° -1 шт.
15.2. Паспорт - 1 шт.
15.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
16. Артроскоп EndoGIance®, диаметр 1.9 мм, длина 175 мм, угол 0°, в составе:
16.1. Артроскоп EndoGIance®, диаметр 1.9 мм, длина 175 мм, угол 0° - 1 шт.
16.2. Паспорт - 1 шт.
16.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.
17. Артроскоп EndoGIance®, диаметр 1.9 мм, длрша 175 мм, }тол 30°, в составе;
17.1. Артроскоп EndoGIance®, диаметр 1.9 мм, длина 175 мм, угол 30° - I шт.
17.2. Паспорт - 1 шт.
17.3. Руководство по эксплуатации - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере здравоохранения
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